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PARECER TECNIC0

RESPOSTA A0 PEDIDO DE IMPUGNACAO

EDITAL DE CARTA CONVITE: 013/2020

CONVENIO PRONON 2016 -SIPAR 25000.179354/2016-82

Curitiba 11  de novembro 2020

Equipamento: Dermatomo

Erri  resposta  ao  pedido  de  impugnagao  apresentado  pela  Ivledicalwey  Equipamentos
medicos Ltda; segue.

1°  Do  pedido de altera9ao  pare que o equipamento de Deramatomo aqui  descrito
seja  a  bateria  ou  el6trico,  e  nao  s6  a  bateria  como  esta  sendo  solicifado  no
descritivo.

Resposta: Em analise do pedido de impugnagao para que seja alterado alguns pontos do

descritivo,   dos   quais   restrigiriam   a   ampla   disputa,   entendemos   que   as   alterag6es

solicitadas   nao   afetam   a   qualidade   final   do   produto,   entao   portanto   aceitamos   as

sugest6es e faremos a corregao do texto.

Att

Departamento de Engenharia Cllnica

CFT: 02803627906

AdrianoHo`ocheski
Ecn£:3!::`36C!;n::a6


